
Validation de méthode WinLabo 
Justesse 

 
 

 
Reprise des moyennes trouvées sur les 3 niveaux de 
contrôles en reproductibilité sur le paramètre IgE et 
vérification de la conformité. 
 
 

 
 
 
Conclusion : 
Intégration automatique des données de la fidélité 
intermédiaire validée 
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